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Use bottom handle 
to clear the heel

TIPS FOR LEG PLACEMENT*

Cinch the straps to 
keep them tight 
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25 cm 90 cm55 cm

SMALL MEDIUM EXTRA LARGELARGE

40 cm

<190 mm Hg <190 mm Hg <160 mm Hg<130 mm HgSystolic
Blood Pressure:

Size:

Circumference:

Cut o� when done: for safety, always place the protective card between the stockinet and tourniquet

Apply

Remove 

Measure1

2

3

Find the right size          Measure the circumference of the limb at the occlusion location

Protective Card

Place HemaClear over �ngers or toes

Pull handles, stopping where you would normally  
position the top of the tourniquet cu�

Cut and Trim: cut the straps •  expose surgical �eld

in 3 Easy Steps

OHK Medical Devices, Newark, NJ  •   866.503.1470   www.HemaClear.com

Tourniquet Up: record tourniquet start time

Tourniquet Down: record total tourniquet time

Mit dem unteren Griff
über die Ferse ziehen

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG AM BEIN*

Die Streifen festziehen, um
Stabilität zu gewährleisten

For complete instructions, warnings, and information, please refer to the HemaClear Instructions for Use.
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in drei einfachen Schritten

Anlegen des Tourniquets: Entfernen des Touniquets:

  OHK Medical Devices info@HemaClear.com www.HemaClear.comFür eine vollständige Anleitung, Warnhinweise und weitere Informationen lesen Sie bitte die HemaClear Bedienungsanleitung.

Gegenanzeigen:

Entfernen des Tourniquets: Rekordzeit für die Verwendung eines Tourniquets

Aufschneiden nach der Operation: Aus Sicherheitsgründen immer die Schutzkarte zwischen Kompressionstrumpf 
und Tourniquet legen

 

Entfernen

Untersten Teil abschneiden: Die Operationsfläche freilegen 
und den untersten Streifen abschneiden

Anlegen des Tourniquets: Rekordzeit für das Anlegen eines Tourniquets

HemaClear über den Finger oder Zeh rollen

Die Griffe nach oben ziehen, bis zu der Stelle, wo sich 
normalerweise der unterste Teil des Tourniquets befindet

Anwendung

Maßnehmen
Die richtige Größe finden Die passende Größe zum Umfang

HemaClear sollte nicht länger als 120 
Minuten am Gliedmaßen des Patienten 
befestigt werden. 

HemaClear nicht bei Patienten mit 
schlechter Durchblutung, Ödemen oder 
Thrombosen verwenden.

HemaClear nicht direkt am Nervus ulnaris 
(am Ellbogen) oder am Nerv peronaeus (am 
proximalen Tibia).

HemaClear nicht an Gliedmaßen befestigen, 
die deutliche Hautveränderungen aufweisen 
(Hautkrankheiten, Verbrennungen).

HemaClear nicht an Gliedmaßen befestigen, 
die infiziert oder bösartige Veränderungen 
aufweisen.

25 cm 90 cm55 cm

SMALL MEDIUM EXTRA LARGELARGE

40 cm

<190 mm Hg <160 mm Hg<160 mm Hg<130 mm HgSystolischer
Blutdruck:

Größe:

Umfang:


